Sprawozdanie z badania nr 858/1/2021 z dnia 04.10.2021
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Zleceniodawca GMINA DABROWNO
Adres zleceniodawcy ul. Kosciuszki 21, 14-120 DABROWNO
Numer zlecenia 858 /2021 Data zlecenia 29.09.2021
Cel badania spetnienie wymagan obszaru regulowanego prawnie
Datai goc!zma rejestracji prébki w 30.09.2021 09:05
laboratorium

Opis / identyfikacja prébki dostarczonej przez Zleceniodawce

Numer prébki 858 /1
Rodzaj probki Probka wody uzdatnionej
Prébke pobrano wg: wytycznych Laboratorium - zat. nr 1A do POL-15 wyd. 09 z dnia 26.07.2021 [N]
Data pobierania 30.09.2021 Godzina pobierania 08:30
Opis miejsca pobierania prébki STACJIA UZDATNIANIA WODY SAMIN
Stan dostarczonej prébki Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzit zastrzezen.
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Sprawozdanie z badania nr 858/1/2021 z dnia 04.10.2021

Badania mikrobiologiczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badar: 30.09.2021 | Data zakoriczenia badani: 03.10.2021
is 1 ] Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opis metody badawcze] Y ) P Jednostka NDW
Typ metedy Zakres badania_| rozszerzona
Ogélna liczha . Metoda plytkowa . . Bez nleprawidiowych
mikroorganizméw w 22°C PN-EN ISC 6222:2004 (vostew wetebny) A 17 [ 11;24 ][ jth/iml zmlan
. i Metodsz filtracji . .
Liczha enterokokéw PN-EN ISC 7899-2:2004 mermbranowoi - A 0 [ ©0;8 ]|itk/200ml 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL [Test
- -2:2014-06 I - ! NPL/100 mil
liczba bakterl! grupy coli PN-EN ISC 2308-2:20 Colilert-18) A <t [ 0;5 | /100 m 0
Najbardziej prawdopodobna Metoda NPL {Test
PN-EN -2 - . - ! NPL/100 ml
liczba Escherichio coli ISQ 9308-2:2014-06 Colilert-18) A <1 [ 0;5 | /100 m 0

jtk — jednostki tworzgce kolonie;

NPL - Najbardziej prawdopodobna liczka.
* Zalaca sie, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:
- 100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzane] do sieci wodociggowe],
- 200 jtk /1 ml w kranie konsurmenta,
Dla badar mikrobiologicznych aszacowano niepewnosé badania zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-4 {dla k=2 przy 95% prawdopodobiefistwie) obejmujaca etap
analityczny wraz z pabieraniem prébki, gdy probka zostala pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy probka zostata pobrana przez

Zlecenicdawce

Wartosci wynikdw badan poprzedzone znakiem mniejszodcei (<) ozhaczajg, ze nie wykryto bakterii

Badania chemiczne i fizyczne wykonane w Laboratorium Analizy Wody, ul. 21 Stycznia 34, 14-100 Ostréda

Data rozpoczecia badani: 30.09.2021 | Data zakoriczenia badan: 01.10.2021
i i Wynik Niepewnosc
Badany parametr Metoda badawcza Opls metody badawcze] y ) P Jednostka NDW
Typ metady Zakres hadania_| rozszerzoha
. . <5 - Akceptowalna przez
Barwa PN-EN 50 7887:2012 I‘\/Ietkcu:iaf (5-70)mel Pt A me/l Pt comourmamtén | bor
+Ap1:2015-06 — METODA C |spekirofotometryczna Y pH 79 niéprawidtowych zmian *
. PN-EN IS0 7027-1:2016-09 [Metoda
Metnosc p.5.3 nefelometryczna (0,08-40} NTU A 0,20 * 0’06 NTU 1
7,5 +0,2
pH PN-EN 150 10523:2012 Metoda 2,0-12,0 A ! ' B 6,5-9,5
potencjometryczna TompeTatiia
17,8 o
pomlary
Przewodnosé elektryczna PN-EN 2788811999 korekta 22 |70 00, ' 430 + 56 pS/em w
tadci pomoeg Urzadzenia do kompensac]l Konduktometryczna {10-2770) uSfem | A t 25°C 2500
whasciwa welyw temperatury [ Temperatura 176 oc emp.
pomlary !
Nieobecny
Alkceptowalna prze:
Obecnos¢ obcego zapachu PN-EN 1622:2006 Metoda jakosciowa - A Rodzaj - - konsumentdw 1 bez
nieprawidiowych zmian
Grupa -
Nieobecny Akcepiowalna przez
Checnosé obeego smaku PN-EN 1622:2006 Metoda jakosclowa - A - - konsumentéw | bez
ROdzaj - nieprawigdlowych zmian

¥ pozadana wartodé tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do 15 mg P/l

Dia badan fizykochemiczrnych oszacowane hiepewnoéé badania (dla k=2 przy 95% prawdopodobieristwie) obejmujaca etap analityczny wraz z pobieraniem prabki, gdy
prébka zostata pobrana przez Pracownika Laboratorium lub tylko etap analityczny, gdy prébka zostala pobrana przez Zleceniodawce
Wartodcl wynikéw badan poprzedzone znakiem mnigjszosci (<) oznaczajq uzyskanie wynikdw ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.

A—metodyka / pobieranie prébek akredytowana / (e}; N - metodyka / pobieranie probek nieakredytowana / (e);
Z - metody zatwierdzone przez PPIS w Ostrédzie nr HK.9011.2.2,2021 z dn. 13.04.2021 .
NDW - najwyisze dopuszczalne wartosci wg roz. Ministra Zdrowia z ¢n. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczongj do spoiycia przez ludzi (Dz. U, 22017 r,,

poz. 2294),
Przedstawione powyze] wyniki badan odnoszg sie wytacznie do prdbki otrzymanej od Zleceniodawcy.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania i transportu prébki do Laboratorium- etapy
Oséwiadczenia te majg istotny wplyw na wainosé wynikéw badan. Informacje uzyskane od Zleceniodawcey zaznaczone sa
czcionkg pochylg. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badanh nie moze by¢ powielane inaczej
jak tylko w catosci.
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